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Na osnovu ~lana 45. u vezi sa ~lanom 70. Zakona o dr`avnoj upravi (Slu`beni glasnik 
Republike Srpske broj 11/94), kao i na osnovu ~lana 67 i 68 Zakona o vodama (Slu`beni 
glasnik Republike Srpske broj 10/98) i ~lana 17 Zakona o Ministarstvima, (Slu`beni 
glanik Republike Srpske broj 3/97, 18/99 i 15/2000),  ministar  poqoprivrede, {umarstva i 
vodoprivrede,   d o n o s i 

 

 

P R A V I L N I K 

O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUWAVAJU VODOPRIVREDNE 
LABORATORIJE KAO PRAVNA LICA ILI U OKVIRU PRAVNIH LICA KOJE 
VR[E ODRE\ENU VRSTU ISPITIVAWA KVALITETA POVR[INSKIH, 
PODZEMNIH I OTPADNIH VODA 

 

 

1. OP[TE ODREDBE 

 

^lan 1 

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju da ispuwavaju laboratorije za 
ispitivawe povr{inskih i podzemnih voda, voda namjewenih za vodosnabdevawe i otpadnih 
voda (u daqem tekstu vodoprivredne laboratorije) u pogledu op{tih zahteva, materijalnih 
i tehni~kih uslova (prostorija i opreme), kadrova, dobre laboratorijske prakse i 
upravqawa koje ispuwavaju zahtjeve me|unarodnih standarda i potrebe korisnika, organa 
uprave kao i organizacija koje sprovode postupak ovla{}ewa.  

Uslovi koji su propisani za pojedine grupe poslova koje obavqaju vodoprivredne 
laboratorije moraju zadovoqiti i druge laboratorije koje se registruju i ovla{}uju za 
odre|enu vrstu ispitivawa kvaliteta voda.  

 

2.   OP[TI   ZAHTJEVI 

^lan 2 

Osnovni zahtjev jeste da vodoprivredna laboratorija funkcioni{e u okviru postoje}eg 
pravnog subjekta ili kao samostalni pravni subjekt sa ispostavqenim  osnovanim i 
argumentovanim zahtevom za primenu standarda navedenih u ovom Pravilniku, a koji se 
odnose  na organizaciju i upravqawe, kadrovske,  materijalne i tehni~ke uslove. 

 

^lan 3 

Op{ti zahtjevi  u pogledu ispuwewa odredbi o organizaciji i upravqawu u vodoprivrednim 
laboratorijama jesu : 

- laboratorija mora da bude pravno odgovorna i  nezavisna u vr{ewu svojih funkcija s 
kqu~nim rukovodstvom koga ~ine {ef  laboratorije, wegov zamjenik i rukovodioci 
pojedinih odjeqewa; 

- ako je laboratorija dio organizacije, ona mora imati utvr|ene odgovornosti kqu~nog 
osobqa   koje  je  ukqu~eno ili uti~e na djelatnost ispitivawa u laboratoriji; 

- organizaciona struktura i stuktura upravqawa moraju biti definisane da osiguraju       
        hijerarhiju odgovornosti i ovla{}ewa, kao i da ure|uju me|usobne odnose osobqa        
       laboratorije, ukqu~uju}i   evidentirawe i pra}ewe svih funkcija laboratorije i         
       sprovo|ewe odgovaraju}eg  nadzora  osobqa; 
- starawe o stalnim objektima, pridru`enim privremenim ili pokretnim kapacitetima 

i nabavci resursa neophodnih za obavqawe zadataka koji  obezbje|uju  zahtjevani 
kvalitet rada; 

- ispuwavawe zahtjeva meunarodnih standarda i obezbje|ewe ure|enosti takvih odnosa da 
osobqe i rukovodstvo laboratorije bude nezavisno od bilo kakvih unutra{wih ili 
spoqwih  pritisaka koji mogu uticati na wihovo tehni~ko odlu~ivawe ili mogu imati 
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ne`eqene efekte na  kvalitet rada u smislu slabqewa povjerewa u wenu osposobqenost, 
nepristrasnost, pravi~nost i poslovnost ; 

- prilikom podno{ewa zahtjeva za ovla{}ewe treba obezbjediti izjavu o politici 
kvaliteta koja treba da defini{e ciqeve sistema kvaliteta  u vodoprivrednoj  
laboratoriji, kao i program postepenog uvo|ewa sistema kvaliteta sa utvr|enim 
rokovima izvr{ewa prema me|unarodnim standardima  ISO-EIC Uputstvo 25 i  
evropskom standardu 45001 EN koji ukqu~uju i uslove vezane za upravqawe zapisima o 
kvalitetu i cjelokupnoj dokumentaciji laboratorije; 

- jedan ~lan osobqa, kao rukovodilac kvaliteta, treba da  ima utv|enu odgovornost i  
ovla{}ewa za  sprovo|ewe i pra}ewe sistema kvaliteta sa direktnim pristupom     

        najvi{em nivou upravqawa  na kome se donose odluke o politici i resursima   
laboratorije; 

- vodoprivredna laboratorija mora sara|ivati sa korisnicima usluga na razja{wavawu 
wihovih zahteva, a ukoliko ma koji aspekt wenog posla ili rezultata ispitivawa nije 
saglasan zahtjevima dogovorenim sa korisnikom, laboratorija mora  uspostaviti 
politiku i proceduru za  rje{avawe  `albi. 

 
 

^lan 4 
Osnovni zadaci  i  aktivnosti   vodoprivrednih laboratorija prema zahtjevima Uredbe o 
klasifikaciji voda  i kategorizaciji vodotoka, kao i   Pravilnika o uslovima ispu{tawa 
otpadnih voda u javnu kanalizaciju, odnosno povr{inske vode naro~ito su: 
- mjerewe protoka povr{inskih i otpadnih voda, kao i  nivoa podzemnih voda;  
- uzimawe, transport i ~uvawe uzoraka povr{inskih, podzemnih i otpadnih voda, rije~nog 

i   jezerskog  sedimenta i  benti~kih organizama, fito-  i zooplanktona i faune riba;   
- fizi~ko-hemijska ispitivawa in situ (temperatura,  pH, provodqivost, rastvoreni     
        kiseonik,    procenat zasi}ewa, itd);  
- mjerewa biolo{kih parametara in situ (primarna produkcija, transparentnost); 

- fizi~ko-hemijska ispitivawa uzoraka povr{inskih, podzemnih voda, sedimenta, 
biolo{kog  materijala, otpadnih i drugih voda; 

- mikrobiolo{ka ispitivawa uzoraka povr{inskih i podzemnih voda; 
- hidrobiolo{ka ispitivawa vode i sedimenta ( fito- i zooplankton, benti~ki 

organizami i fauna   riba); 
- toksikolo{ka ispitivawa otpadnih voda;  
- evidentirawe i kontrola svih koncentrisanih i rasutih izvora zaga|ewa;  
- rukovawe zapisima analiza, arhivirawe  i obrada rezultata; 
- izrada tipskih i kompleksnih izvje{taja. 
 
 

^lan 5 
Prema osposobqenosti stru~nog personala, laboratorijskoj opremqenosti i prostornim 
mogu}nostima, laboratorije za ispitivawe kvaliteta voda mogu dobiti ovla{}ewa za tri 
nivoa pru`awa usluga: 

• vodoprivredna laboratorija Kategorije 1,  najvi{i nivo koji mora da zadovoqi sve 
uslove potrebne za obim poslova koje propisuju Uredba o klasifikaciji voda i 
kategorizaciji vodotoka i  Pravilnik o uslovima ispu{tawa otpadnih voda u 
povr{inske vode,  kao i da ima sve uslove potrebne za  kompleksne poslove monitoringa 
vezane za specifi~ne istra`iva~ke zadatke i pra}ewe rizi~nih supstanci ~ije 
odre|ivawe zahtjeva skupu opremu i specijalizovan kadar, kao i poslove vezane za 
koordinaciju i stalnu tehni~ku pomo} laboratorijama ni`eg nivoa, ukqu~uju}i i obuku 
i trening osobqa za monitoring povr{inskih, podzemnih i otpadnih voda; 

• vodoprivredna laboratorija Kategorije 2, treba da zadovoqi zahtjeve za laboratorije 
distrikta rije~nog sliva koje postepeno preduzimaju sve aktivnosti monitoringa 
navedene u ~lanu 4 za prostor distrikta i slivova u wemu,  za koji su nadle`ne, osim 
odre|ivawa toksi~nih visoko rizi~nih organskih supstanci;   

• druge laboratorije,  koje se pojedina~no  mogu  ovlastiti za analize odre|enih grupa 
parametara navedenih u ~lanu 4 ukoliko zadovoqavaju tehni~ke, materijalne i 
kadrovske uslove propisane ovim pravilnikom. Ovoj grupi pripadaju i laboratorije 
lokalnog zna~aja koje obavqaju kontrolu ispusta industrijskih otpadnih voda u javnu 
kanalizaciju i efluente gradskih postrojewa za pre~i{}avawe  prema zahtjevima 
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Pravilnika o uslovima za ispu{tawe otpadnih voda u javnu kanalizaciju, odnosno o 
uslovima ispu{tawa u povr{inske vode. 

 

^lan 6 
Vodoprivredne laboratorije Kategorija  1  i  2  mogu sklapati podugovore sa osposobqenim 
podugovara~ima navedenim u ~lanu 5, pod uslovom da  ispuwavaju zahtjeve za pojedine grupe 
poslova date  ovim pravilnikom. 
Vodoprivrena laboratorija koja je sklopila ugovor odgovara za podugovara~a, osim  ako ga 
odredi korisnik ili  tre}e lice. 
 
 
 
3.  TEHNI^KI  I  MATERIJALNI   ZAHTJEVI  
 
 

^lan 7 
Za ispitivawe kvaliteta povr{inskih, podzemnih voda, voda namjewenih za 
vodosnabdjevawe i upotrebqenih zaga|enih voda, vodoprivredne laboratorije moraju 
raspolagati namjenski izgra|enim ili adaptiranim prostorom koji je adekvatno opremqen 
za pojedine grupe aktivnosti: 
- uzimawe uzoraka i ispitivawa in situ, 
- fizi~ko-hemijska ispitivawa uzoraka voda, sedimenta i biolo{kog materijala, 
- hidrobiolo{ka i toksikolo{ka ispitivawa, 
-  mikrobiolo{ka ispitivawa  i 
- hidrolo{ka mjerewa. 
 
Laboratorije  ovla{}ene da vr{e ispitivawa navedena ovim pravilnikom mogu ove poslove 
da obavqaju pod uslovom da primjewuju standardne postupke mjerewa, uzimawa uzoraka  i 
metoda analize. 

Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede - Resor vodoprivrede nadle`an je 
za provjeru propisanih metoda i ta~nost rezultata ispitivawa interkalibracijom 
ovla{}enih laboratorija. 

 
^lan 8 

Za svaku aktivnost navedenu u ~lanu 7  laboratorija mora da obezbjedi adekvatan prostor, 
izvor energije, vode, osvjetqewa, ventilacije, kao i grejawa, odnosno hla|ewa koje }e 
obezbjediti  pravilno izvo|ewe specifi~nih laboratorijskih ispitivawa. 

Raspored prostorija mora biti takav da omogu}uje obavqawe redovnih aktivnosti bez 
nepovoqnih me|usobnih uticaja. 

Prilikom zahtjeva za ovla{}ewe to treba da bude i dokumentovano u obliku  tehnolo{ke 
osnove laboratorije sa ucrtanim polo`ajem mjernih instrumenata, izvora toplote, 
ventilacije i sl. 

Laboratorija  koja je ovla{}ena za obavqawe vi{e vrsta ispitivawa mo`e imati 
zajedni~ke prostorije  za sterilizaciju pribora, opreme i laboratorijskog posu|a, kao i za 
skladi{tewe hemikalija, pribora, opreme i laboratorijskog posu|a s jasnom naznakom 
vrste upotrebe. 

 

^lan 9  

Podovi,  zidovi,  laboratorijski stolovi i digestori moraju biti napravqeni od materijala 
otpornih na vodu i hemikalije ~ije povr{ine omogu}uju lako ~i{}ewe, prawe i 
dezinfekciju. 

Radna sredina u kojoj se obavqaju sve aktivnosti laboratorijskog rada ne  smije da djeluje 
negativno na rezultate ispitivawa i ta~nost mjerewa.  

Sistem kvaliteta zahtjeva da svaka laboratorija efikasno upravqa, kontroli{e i vodi 
zapis o uslovima radne sredine. 

 

^lan 10 
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Za obavqawe fizi~ko-hemijskih ispitivawa laboratorija  mora da posjeduje razdvojene 
prostorije za prawe i ispitivawe povr{inskih i podzemnih voda od prostorija za prawe i 
ispitivawe otpadnih voda. 

Za obavqawe fizi~ko-hemijskih ispitivawa laboratorija mora da raspola`e prostorijama 
~ije povr{ine treba da iznose najmawe: 

1. prijem i priprema uzoraka za povr{inske i podzemne vode - 15 m2, 
2. prijem i priprema uzoraka za otpadne vode - 20 m2, 
3. instrumentalno-analiti~ka ispitivawa - 30 m2, 
4. tehni~ke i analiti~ke vage sa antivibracionim stolovima - 6 m2, 
5. prawe i su{ewe laboratorijskog posu|a za povr{inske i podzemne vode - 5 m2, 
6. prawe i su{ewe laboratorijskog posu|a za otpadne vode - 5 m2, 
7. skladi{tewe zapaqivih i drugih opasnih hemikalija- 3 m2, 
8. prostorija sa kondicioniranom temperaturom u kojoj je smje{tena gasno-te~na  
   hromatografija sa razli~itim detektorskim sistemima i ra~unarom -15 m2, 
9. prostorija za atomsko-apsorpcionu spektrofotometriju sa odgovaruju}im     
    priborom  i    ventilacijom - 15 m2. 
 

^lan 11 

Za hidrobiolo{ka i toksikolo{ka ispitivawa laboratorija mora da raspola`e 
prostorijama ~ija povr{ina iznosi najmawe: 

1. hidrobiolo{ka i toksikolo{ka ispitivawa sa djelom prostora za prawe posu|a - 30 
m2, 

2. skladi{tewe pribora, opreme i posu|a - 8 m2. 
 

^lan 12 

Za mikrobiolo{ka ispitivawa laboratorija mora da raspola`e prostorijama ~ija 
povr{ina iznosi najmawe: 

1. asepti~ko zasejavawe i mikrobiolo{ka ispitivawa - 20 m2, 
2. priprema mikrobiolo{kih podloga - 10 m2, 
3. prawe i sterilisawe pribora, opreme i laboratorijskog posu|a - 15 m2, 
4. skladi{tewe pribora, opreme i laboratoriskog posu|a - 5 m2. 
 
 

^lan 13 

Laboratorija za hidrolo{ka mjerewa mora da raspola`e slijede}im prostorom 
odgovaraju}e povr{ine: 

1. prostorija za rad sa ra~unarskom opremom - 12m2, 
2. spremi{te terenske mjerne opreme - 10 m2 . 

 

^lan 14 

Za obavqawe fizi~ko-hemijskih ispitivawa laboratorija mora biti opremqena slijede}im 
ure|ajima i opremom: 

1. atomsko-apsorpcioni spektrefotometar sa pripadaju}om opremom (plamena       
       tehnika,      besplamena tehnika, hladne pare, hidridna tehnika), 
2. gasno-te~ni hromatograf sa detektorskim sistemima (EC, FID, P/S) sa    
        automatskom  obradom podataka, 
3. HPCL te~ni hromatograf sa razli~itim sistemima i priborom za obradu 

podataka, 
4. infracrveni spektrofotometar sa priborom za ~vrste i te~ne uzorke, 
5.  rotacioni bakuum upariva~, 
6. UV-VIS- spektrofotometar, 
7. konduktometar, 
8. pH-metar, 
9. oksi-metar, 
10. turbidimetar, 
11.  analiti~ka vaga (ta~nost na 4 decimale), 
12. tehni~ka vaga (ta~nost 2 decimale), 
13. termostat za inkubaciju BPK-boca (200C), 
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14. vodeno i pje{~ano kupatilo, 
15. fri`ideri i ure|aj za duboko smrzavawe, 
16. su{nice, 
17. pe} za ~arewe, 
18. ure|aj za homogenizaciju uzoraka, 
19. grejne plo~e, 
20. ure|aj za jar-test, 
21. magnetne mije{alice, 
22. aparat za destilaciju i redestilaciju vode, 
23. ure|aji za kontinualno uzimawe uzoraka,  
24. uobi~ajeni laboratorijski pribor i posu|e od vatrostalnog stakla, porculana i   
        plastike. 
 
 

^lan 15 

Za obavqawe hidrobiolo{kih ispitivawa laboratorija mora biti opremqena slijede}im 
ure|ajima i opremom: 

1. invertni mikroskop 
2. binokularna lupa, 
3. fri`ideri i ure|aj za duboko smrzavawe, 
4. analiti~ka vaga (ta~nost na 4 decimale), 
5. tehni~ka vaga (ta~nost 2 decimale), 
6. centrifuga, 
7. uobi~ajeno laboratorijsko posu|e i pribor za mikroskopirawe, 
8. planktonska mre`a od svile br. 20-25, 
9. merdov-mre`a,  
10. bager  tipa Ekman-Birge, 
11. pribor tipa za uzimawe uzoraka obra{taja, 
12. sistem sita razli~itih dimenzija okaca za ispirawe muqa, 
13. aparat za destilaciju i redestilaciju vode, 
14.hemikalije neophodne za analizu svih parametara iz   Pravilnika o uslovima    
      ispu{tawa   otpadnih voda u povr{inske vode. 

 

^lan 16 

Za obavqawe mikrobiolo{kih ispitivawa laboratorija mora biti opremqena 
slijede}im ure|ajima i opremom: 

1. ure|aj za suvu sterilizaciju, 
2. autoklav, 
3. termostati sa regulacijom temperature od +200C do + 600C, 
4. vodena kupatila sa regulacijom temperature , 
5. analiti~ka vaga (ta~nost na 4 decimale), 
6. tehni~ka vaga (ta~nost 2 decimale), 
7. fri`ideri i ure|aj za duboko smrzavawe, 
8. binokularni mikroskop sa imerzijom, 
9. elektromagnetna mje{alica sa greja~em, 
10. centrifuga, 
11. ure|aj za membransku filtraciju, 
12. uobi~ajeno laboratorijsko posu|e (petri-kutije, epruvete, itd), pribor za 
     mikroskopirawe, kao i hemikalije i gotove bakteriolo{ke podloge. 
 

 

^lan 17 

Laboratorija za hidrolo{ka mjerewa mora imati slijede}u opremu: 

1. hidrometrijska krila, 
2. standardni prelivi, 
3. elektromagnetni mjera~i, 
4. ~amac sa odgovaraju|om opremom. 
 
 

^lan 18 
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Vodoprivredna laboratorija Kategorije 1  mora raspolagati namenski opremqenim 
prostorom i opremom navedenim u ~lanovima od 10 do 17 ovog pravilnika. 
 
Za realizaciju zahtjeva navedenih za slivovske laboratorije- Kategorije 2,  minimalni 
uslovi opremqenosti prostorom i instrumentacijskom i drugom opremom su isti kao i za 
Kategoriju 2  osim obaveze posjedovawa:  
 

1. gasno-te~ni hromatograf sa detektorskim sistemima (EC, FID, P/S) sa 
automatskom  obradom podataka, 

2. HPCL te~ni hromatograf sa razli~itim sistemima i priborom za obradu 
podataka, 

3. Infracrveni spektrofotometar sa priborom za ~vrste i te~ne uzorke. 
 

Za realizaciju zahtjeva za ovla{}ewa drugih laboratorija, prostor i opremqenost za  grupu 
parametara, odnosno aktivnosti za koje se tra`i registracija i ovla{}ewe moraju 
odgovarati uslovima navedenim u ~lanovima od 10 do 22  ovog pravilnika. 
 

 
 

4.  KADROVSKI ZAHTJEVI  

 

^lan 19 

Za obavqawe fizi~ko-hemijskih ispitivawa laboratorija  mora imati lica sa slijede}om 
stru~nom spremom: 

1. za vr{ewe osnovnih fizi~ko-hemijskih ispitivawa - najmawe 2 lica visoke stru~ne  
    spreme (diplomirani tehnolog, fizikohemi~ar ili hemi~ar) i najmawe 3 lica     
    sredwe    stru~ne spreme (hemijski ili laboratorijski tehni~ar) ; 
 
2.  za vr{ewe specijalizovanih hemijskih ispitivawa - najmawe 3 lica  visoke  
     stru~ne spreme (diplomirani tehnolog, fizikohemi~ar ili hemi~ar) i najmawe 2    
     lica    sredwe  stru~ne spreme (hemijski ili laboratorijski tehni~ar). 
 
 

^lan 20 

Za obavqawe hidrobiolo{kih ispitivawa laboratorija  mora imati zaposlena lica sa  
slijede}om stru~nom spremom: 
 

1. najmawe 1 lice visoke stru~ne spreme (diplomirani biolog), 

2. najmawe 2 lice sredwe stru~ne spreme ( sanitarni ili hemijski tehni~ar). 

 

^lan 21 

Za obavqawe mikrobiolo{kih ispitivawa laboratorija mora imati zaposlena lica sa 
 slijede}om stru~nom spremom: 

1. najmawe 1 lice visoke stru~ne spreme ( specijalista mikrobiolog -diplomirani   
        biolog,  veterinar, qekar,  tehnolog prehrambenog smjera), 

2. najmawe 2 lica sredwe stru~ne spreme (sanitarni tehni~ar ili mikrobiolo{ki                       
tehni~ar). 

 

^lan 22 

Za mjerewe protoka laboratorija mora imati zaposlena lica sa slijede}om stru~nom 
spremom: 

1. najmawe 1 lice visoke stru~ne spreme (diplomirani gra|evinski in`ewer  
    hidrotehni~kog  smjera), 
2. najmawe 1 lice sredwe stru~ne spreme (hidotehni~ar). 

5.  PODNO[EWE ZAHTJEVA I IZDAVAWE ODOBREWA 
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^lan 23 

Pravna lica koja ispuwavaju napred navedene uslove kao labaratorije  ili koji u  
svom sastavu imaju laboratorije koje ispuwavaju naprijed navedene uslove,   dobi}e 
odobrewe za rad u propisanoj formi koje izdaje Ministarstvo poqoprivrede, {umarstva i 
vodoprivrede, Resor vodoprivrede, koji je zadu`en za sprovo|ewe i realizaciju ovog 
Pravilnika u celosti.  

^lan 24 

Pravna lica koja `ele da  dobiju  odobrewa za rad  podnose zahtjev za dobivawe 
opvla{tewa Ministarstvu poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede. 

Zahtjev iz stav jedan ovoga ~lana mora biti obra|en u skladu sa propisima o 
kancelarijskom poslovawu   i    sadr`avati  naro~ito: 

- Puni naziv pravnog lica, kao  podnosioca zahtjeva sa  svim podacima iz sadr`aja firme; 

- Ta~na adresa podnosioca zahtjeva, 

- Kratak sadr`aj zahtjeva uz obrazlo`ewe za koju kategoriju labaratorije se tra`i 
odobrewe za rad; 

- Ime i prezime lica ovla{tenog za zastupawe i predstavqawe podnosioca zahtjeva; 

-  Ovjeren sadr`aj zahtjeva i 

- Navo|ewe, taksativno, priloga  koji su propisani oim pravilnikom, a koji se prila`u 
uz zahtjev. 

 

              ^lan 25 

Podnosilac zahtjeva iz ~lana 24 ovoga pravilnika uz zahtjev za dobivawe odobrewa za rad je 
du`an da prilo`i  i slijede}e dokumente:  

- Ovjerenu kopiju  Rje{ewa o registraciji i svim refistracijskim listovima od  
nadle`nog registarskog suda, sa svim izmjenama; 

- Ovjeren obrazac M-4 od penzijsko invelidskog osigurawa, nadle`ne filijale, o 
utvr|enim podacima o li~nom dohotku, naknadama li~nog dohotka i sta`u osigurawa za 
zaposlena lica za proteklu ili teku}u godinu; 

- Spisak kadrova u stalnom radnom odnosu sa {kolskom spremom,  ukupnim sta`om i 
referensama, kao i referensama saradnika labaratorije, ovjeren od podnosioca; 

- Tehnolo{ka osnova laboratorijskog prostora sa ucrtanim polo`ajem mjernih 
instrumenata, izvora toplote, ventilacije   i   dr., sa upisanim dimenzijama prostorija 
ovjerena od podnosioca ili ovla{tenog subjekta; 

- Dokaznice u pogledu zahtjeva za prostorije, navedenih u ~lanu 9 ovog pravilnika 
ovjerene od podnosioca ili ovla{tenog subjekta; 

- Spisak labaratorijske opreme u vlasni{tvu/posjedu ovjeren od podnosioca; 

- Izjava o uvo|ewu  sistema  kvaliteta sa rokom od 3 (tri) godine i 

- Puno  ime lica odgovornog za uvo|ewe sistema kvaliteta. 

 

 

 

 

 

 

6. ZAVR[NE ODREDBE 

 



 8

^lan 26 

U realizaciji ovog pravilnika primjewuju se op{te odredbe i pravila propisana u 
Zakonu o vodama ( Slu`beni glasnik Republike Srpske br.10/98), Zakona o dr`avnoj upravi ( 
Slu`beni glasnik Republike Srpske br.11/94) i op{ta pravila postupka propisana u 
Zakonu o op{tem upravnom postupku ( Slu`beni list SFRJ br 47/ 86)  i Zakona o upravnim 
sporovima ( Slu`beni glasnik Republike Srpske br.12/94). 

   

            ^lan 27 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u   "Slu`benom glasniku 
Republike Srpske". 

 

 

Bijeqina, datum: __________ 2001. godine, 

 

Broj: ______________________ 

 

Datum:_______ avgust 2001. godine                                 

                                                                                                                                      MINISTAR 

                                                                                                                Dr Rajko Latinovi} 

 

 


